                     互感器校验软件安装说明及使用方法

文档对象
本文档说明安装，配置方法，及软件使用流程

安装说明
双击安装包中文件setup.exe，安装程序。

打开Crack文件夹，然后双击Register，注册第三方组件。

将CRRedist2008_x86.rar压缩文件打开，点击CRRedist2008_x86.msi安装，即可查看报表。

配置说明
运行应用程序，用户名：admin  密码：admin如下图所示
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进入程序，点击“系统管理”如下图所示
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点击“参数设置”，设置串口号，保存退出，如下图所示
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4．使用流程

  1．点击互感器校验软件图标[image: image4.png]L]



进入

  2.  运行应用程序， 点击配置，如下图所示
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3.点击配置进入设置局编号及IP地址，如下图所示
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4．配置完成后点击确定，重新运行程序，用户名：admin  密码：admin如下图所示
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  5.点击登录进入程序，如下图所示
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  6.准备开始实验，如做电流互感器就点击电流互感器，做电压就点击电压，做组合就点击组合，[image: image9.png]2 oFEER
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现在我以电流互感器为例具体说明一下操作步骤：点击电流互感器[image: image10.png]B ThRE
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-→点击[image: image11.png]
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点击查询→找到要下载的互感器信息勾选→点击下载[image: image15.png]BEWsass
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下载结果就会显示已下载几条，失败几条，和成功几条的信息然[image: image16.png]5 |[[FE [ mm i



点击[image: image17.png]
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检查基本信息

在点击下一步[image: image19.png]s ) e iﬁﬁl



进入电流测试界面[image: image20.png]WS
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点击[image: image21.png]
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测试完毕后点击保存即可

7． 走SG186国家电网营销系统流程校验具体步骤：点击互感器测试平台→输入密码进入→点击要做的互感器信息→点击下载→输入要下载的互感器信息→勾选所要下载的互感器→点击下载→点击下一步→给互感器分配通道→点击完成→进入互感器基本信息界面核实互感器基本信息→点击下一步进入互感器测试界面→点击新量程对互感器进行测试→测试完成后点击保存即可

8. 不走SG186国家电网营销系统流程校验具体步骤：点击互感器测试平台→输入密码进入→点击要做的互感器信息→点击录入→输入互感器的基本信息→点击保存→然后关闭→进入脱网校验→给互感器分配通道→点击完成→进入互感器基本信息界面核实互感器基本信息→点击下一步进入互感器测试界面→点击新量程对互感器进行测试→测试完成后点击保存即可

9组合互感器实验：

   首先录入组合互感器的各项信息，电流信息和电压信息都录入完整后点击保存，然后点击右下角的电流实验（一般先校验电流部分）
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然后依次点击新量程, →修改组合互感器的相别，比如AB相→全程测试。测试完成后点击保存数据，然后校验仪复位→关闭当前测试页面，然后再次点击右下角的电流实验，依次点击新量程，→修改组合互感器的相别，比如AB相→全程测试。测试完成后点击保存数据。此时电流部分校验完毕。可以在下面看到测试数据。

注意测试组合互感器时，一定不能够关闭下面的这个界面[image: image24.jpg]al
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否则组合互感器的数据无法关联到一个证书上面去。(很重要)
以此方法做电压试验，并且组合互感器在出结论时一定要有电压的测试数据，否则软件会在结论处判断不合格。

装置接线：

辅助测试台（横台体）内电流标准接线，如下图
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竖台体与横台体之间接线说明

     竖台体CT调压输出接横台体CT调压输出，竖台体标准S1,标准S2,被测S2分别接横台体标准S1,标准S2,被测S2。竖台体电源输出接横台体电源输入，横台体校验仪输入3接校验仪输入3，两个台体的地线端子接地线。
校验电压互感器接线说明

        竖台体PT调压输出接自升压精密电压互感器的0-250V端子。标准a和标准x分别接自升压精密电压互感器的10KV/100V和x端子，被测a和100V负荷红色端子短接接被试互感器的a，被测x和100V负荷黑色端子短接接被试互感器的b，自升压精密电压互感器的高压端A接被试互感器的A（注意：此线带高压需要悬空保持安全距离）, 自升压精密电压互感器的接地端子和被试互感器的B连接并接大地。

校验2000-4000A互感器接线说明

    需要用升流器和2000A-4000A 标准电流互感器，首先把升流器、标准电流互感器、被试电流互感器用大电流导线穿心短接起来，Pa面对Pb面。竖台体CT调压输出接升流器的0-250V端子，竖台体标准S1接标准电流互感器的S1和被试互感器的S1，标准S2接标准电流互感器的2000A端子（假定做2000A被试品），竖台体被试S2接被试互感器的S2。
校验2.5A等小变比互感器接线说明

     需要用升流器和2.5A 标准电流互感器，升流器的5A端子接2.5A标准电流互感器的P，标准电流互感器的2.5A端子接被试互感器的P2，升流器的X接被试互感器的P1。 竖台体CT调压输出接升流器的0-250V端子，竖台体标准S1接标准电流互感器的S1和被试互感器的S1，标准S2接标准电流互感器的S2端子，竖台体被试S2接被试互感器的S2。
5.手动试验：

CT实验；

打开台体电源开关，并将同变比的互感器接到各个通道上去，注意拧紧K1，K2的螺丝，并注意极性。

手动实验，进入菜单，选择CT测量，修改一次电流，确认后进入测试界面，按方向键的向上的箭头，开始升压，这时注意观察百分表，建议升到10%---20%左右即可，观察数据，若数据正确，马上复位，这时可以开始自动实验。

PT实验：

打开台体电源开关，然后开始在台体后面的接线柱上正确接线，电压实验注意接地一定要可靠，最好是一个人接线，另外一个人来检查，接线完成后开始手动实验

手动实验，进入菜单，选择PT测量，修改二次电压（默认为100V），一般不需要修改，然后进入PT测试界面，然后按方向键的向上的箭头，开始升压，这时注意观察百分表，建议升到10%---20%左右即可，观察数据，若数据正确，马上复位，这时可以开始自动实验

自动实验台体开始自动实验，这时注意观察百分表和电压表，若电压表头有电压显示，而百分表没有，需要重新来一遍，先复位检验仪，然后再软件上点击还原，再点击联机测量，若联机时发现检验仪跟本就没有进入测试界面，这时需要重新连一遍，方法为，先复位检验仪，然后点击软件上的还原，再点击联机测量即可。

6.注意事项：

当更换互感器，以及由电流实验切换到电压实验时台体一定要先复位，方可拆线。

当做电压互感器实验时一定要按图接线，并可靠接地，接完线后先手动操作一遍，以检查接线是否正确，建议百分表升到10%左右为最好。正确后方可电脑自动实验。

当台体已经开始自动实验时，切勿用手去触碰负荷箱上的手动自动装换开关，此时若转动手动自动转换开关有可能会照成二次开路而导致烧掉校验仪

台体若出现不正常的现象EG:闻到糊味，或冒烟等紧急事情时，应第一时间把电源总开关关掉，并打电话到厂家，在厂家技术员的电话指导下分析问题和故障并解决。

做实验时不管有任何问题，在问题未得到确认前，应停止自动实验，转为手动实验，只有在手动实验正常的情况下，才能够电脑自动实验。

7.常见的故障的处理

当电流实验时出现电流升不起来，原因分析：1有可能是二次开路，检查接线，二次线的螺丝是否拧紧。2有可能是线太细而导致阻抗比较大，这时需要更换粗一点的一次线。

当自动实验时台体无任何反应。原因分析：1连接线松动而导致台体与计算机没有能够正常通信，这时需要将RS232的连机线插紧即可

当电压实验时电压升不起来，这时观察电流电压表头若有电压输出，并且还出现接线错误等提示，这时有可能是接触器不导通，需要人为的更换接触器问题方可排除。

做实验时不管有任何问题，在问题未得到确认前，应停止自动实验，转为手动实验，只有在手动实验正常的情况下，才能够电脑自动实验

如何自己怀疑校验仪坏掉或有问题，下面有两种比较简单的方法来判断。

电流接线如下

[image: image26.jpg]WX

Fries

N‘
. §‘§ u__ 12T T





比差计算结果为变比的二次除以一次然后乘以100%即为校验仪比差的显示值，角差应该接近0

电压接线如下
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同样比差计算结果为变比的二次除以一次然后乘以100%即为校验仪比差的显示值，角差应该接近0

